
表題の調査において提供されたサンプル試料の検査結果をお知らせします

【お知らせ】厚生労働省委託事業外部精度管理調査結果の公表について

【2021年度】厚生労働省委託事業
「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査業務」における調査結果

・調査の報告書については、こちら（厚生労働省のサイトに遷移します）をご確認ください
・詳しい調査結果（東京PCR検査センター）は、こちらをご確認ください

（2022/1/24）

※1

※1 本調査に対する結果であり、PCR検査の正確性を保証するものではありません

※2 陽性(+)/陰性(-)の基準は、Threshold Cycle(Ct)値でメーカー指定値の40を用いて判断しており
新型コロナウイルス感染症の陽性・陰性を直ちに意味するものではありません

グラフ

集計対象外

集計対象外

1 正答率100％
サンプル試料の陽性(+)/陰性(-)の判定

試料No. 回答 正解 結果

1 - - 一致

2 + + 一致

3 + + 一致

4 - - 一致

5 + + 一致

6 + + 一致

SDI値全試料±0.4以内
陽性サンプルのCt値に関し

試料No. SDI値

1 集計対象外

2 -0.205

3 0.380

4 集計対象外

5 -0.099

6 -0.009

2
(標準偏差指数)

※2

https://www.mhlw.go.jp/content/000929808.pdf
https://sbcvic.jp/system/files/cvic/pdf/pcr_results_21TYO.pdf


表題の調査において提供されたサンプル試料の検査結果をお知らせします

【お知らせ】厚生労働省委託事業外部精度管理調査結果の公表について

【2021年度】厚生労働省委託事業
「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査業務」における調査結果

・調査の報告書については、こちら（厚生労働省のサイトに遷移します）をご確認ください
・詳しい調査結果（福岡PCR検査センター）は、こちらをご確認ください

（2022/1/24）

※1

※1 本調査に対する結果であり、PCR検査の正確性を保証するものではありません

※2 陽性(+)/陰性(-)の基準は、Threshold Cycle(Ct)値でメーカー指定値の40を用いて判断しており
新型コロナウイルス感染症の陽性・陰性を直ちに意味するものではありません

グラフ

集計対象外

集計対象外

1 正答率100％
サンプル試料の陽性(+)/陰性(-)の判定

試料No. 回答 正解 結果

1 - - 一致

2 + + 一致

3 + + 一致

4 - - 一致

5 + + 一致

6 + + 一致

SDI値全試料±0.4以内
陽性サンプルのCt値に関し

試料No. SDI値

1 集計対象外

2 0.006

3 0.050

4 集計対象外

5 0.307

6 0.102

2
(標準偏差指数)

※2

https://www.mhlw.go.jp/content/000929808.pdf
https://sbcvic.jp/system/files/cvic/pdf/pcr_results_21FUK.pdf

